Vážení, možná pro někoho již opožděně,možná pro někoho jako novum sděluji následující:

Od 1. 9. 2010 nabývá účinnosti nová vyhláška MZ ČR č.221/2010 Sb.o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.Je to komplexní právní předpis,kterým se požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení dosud stanovené vyhláškou č. 49/0993 Sb.v platném znění/drobné novelizace/1997,1998 a 2006/,poměrně významně mění.

Vyhláška v § 1 uvádí rovněž odkazy na přílohy vyhlášky, kterých je 7.
Obecné požadavky na věcné a technické vybavení zdr.zařízení jsou stanoveny v příloze č.1
 další požadavky na věcné a technické vybavení zdr.zařízení

a/ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č.2

Příloha 2. 

Požadavky na dermatovenerologii

Vybavení:

a) lupa

b) gynekologický vyšetřovací stůl, pokud je poskytována venerologická péče.

WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty.

Dermatovenerologický stacionář

vybavení:

a) ůžka nebo křesla,

b) vybavení fototerapii,

c) vany pro aplikaci očistných léčebných koupelí, pokud je poskytována hydroléčba nebo synchronní balneofotogerapie

d) infuzní stojan

WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty.

Obecné požadavky na věcné a technické vybavení zdr.zařízení jsou stanoveny v příloze č.1

oddíl  I.A přílohy č.2 stanoví ,,společné požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů a zubních lékařů,pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče.

nejdůležitější a úplně nový je odst.9 za n/  pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace.tj.resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky,vzduchovody,rukavice,výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu,

Pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických povolání nemusí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu.


Zdravotnické  zařízení  provozované  ke  dni nabytí účinnosti této vyhlášky   musí  splňovat  požadavky  na  věcné  a  technické  vybavení stanovené touto vyhláškou do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.

